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Информация о безопасности

Предупреждения и предостережения
Этот символ предупреждает пользователя о том, что далее следует важная информация об
установке и (или) эксплуатации данного оборудования. Информацию, обозначенную этим
символом, следует очень тщательно изучить, чтобы не допустить повреждения оборудования.
Этот символ предупреждает пользователя о том, что неизолированное напряжение в установке
может иметь достаточную величину, чтобы привести к поражению электрическим током. Контакт
с какой-либо частью установки может быть опасен. Для снижения риска поражения
электрическим током НЕ снимайте защитное покрытие (или заднюю крышку).
Примечание. Внутри нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Поручайте
обслуживание квалифицированному сервисному персоналу.

Этот символ предупреждает пользователя о том, что далее следует важная информация об
эксплуатации и (или) техническом обслуживании данного оборудования. Информацию,
обозначенную этим символом, следует очень тщательно изучить, чтобы не допустить
повреждения оборудования.

Этот символ обозначает производителя.

Этот символ обозначает представителя производителя в Европейском Сообществе.

Соответствие требованиям безопасности
Это изделие соответствует требованиям T.U.V. относительно риска поражения электрическим
током, механического повреждения и пожароопасности в соответствии со стандартами CAN/CSA
C22.2 № 60601-1 и ANSI/AAMI ES60601-1.

Соответствие требованиям безопасности
Это изделие соответствует требованиям стандарта EN60601-1 относительно соответствия Директиве
по медицинским устройствам 93/42/EEC и 2007/47/EC (общая информация по безопасности).

Это изделие предназначено только для использования медицинскими работниками в профессиональной
медицинской сфере.
Изделие соответствует требованиям к медицинской безопасности для устройств, применяющихся у пациентов.
Это изделие относится к медицинским устройствам класса I. Любые модификации запрещены.
Изделие предназначено для продолжительного режима работы.

Требования к безопасности системы
Внешнее оборудование, подсоединенное к входу/выходу сигнала или другим соединителям этого
изделия для использования в окружающей пациента среде, должно соответствовать требованиям
стандартов безопасности ISO и UL/EN/IEC 60601-1. Лица, подсоединяющие такое оборудование к данному
изделию, по определению, формируют систему и несут ответственность за соответствие такой системы
тем же требованиям стандартов безопасности ISO и UL/EN/IEC 60601-1.

Установка данного изделия должна выполняться только авторизованным и обученным персоналом
компании NDS.

Назначение и противопоказания
Назначение
Это изделие предназначено для использования в медицинской среде для отображения
высококачественных видеоматериалов и графических изображений.

Противопоказания
1. Использование данного изделия в присутствии легковоспламеняющихся анестезирующих смесей с

воздухом, кислородом или оксида азота запрещено.
2. Для предотвращения рисков возгорания или поражения электрическим током нельзя подвергать

изделие воздействию дождя или влаги.
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3. Никакие части изделия не должны соприкасаться с пациентом. Запрещено прикасаться к изделию и
пациенту одновременно.

4. Данное изделие может отображать рентгенографические изображения (PACS) для использования
только в справочных целях; использование таких изображений в диагностических целях запрещено.

5. Для критически важного применения настоятельно рекомендуется иметь в наличии сменный
экземпляр изделия.

Требования к электропитанию
Электропитание
Изделие соответствует указанным стандартам безопасности только при использовании с
электропитанием медицинского класса:

Шнур электропитания
В качестве источника питания используйте шнур электропитания для медицинского использования с
надлежащей вилкой.

• Шнур электропитания — единственное утвержденное для этого изделия разъединяющее устройство.
Чтобы отключить изделия от электропитания, отсоедините шнур электропитания от сети переменного
тока.

• Изделие и другое медицинское оборудование необходимо размещать таким образом, чтобы шнур
электропитания и подсоединение к сети переменного тока были легко доступы.

• Если для подсоединения изделия к сети переменного тока необходимо использовать удлинительный
кабель или блок электрических розеток, убедитесь в том, что вилка шнура электропитания может быть
надежно подсоединена к кабелю или блоку.

• Это изделие должно питаться от цепи с центральными отводами при использовании в США при
напряжении выше 120 Вольт.

Заземление
Это изделие заряжается от внешнего источника электропитания для оборудования класса I согласно
MDD 93/42/EEC. Тестирование заземления изделия с целью проверки его соответствия требованиям
лечебного учреждения, а также местным и национальным требованиям к импедансу, является
ответственностью лиц, осуществляющих установку изделия.

Штырь заземления расположен на обратной стороне изделия с целью использования для заземления
шасси устройства. Любое такое заземление должно устанавливаться в соответствии с надлежащими
электрическими кодами. Местонахождение штыря заземления показано на иллюстрации на стр. 16.

Переработка
При переработке или утилизации изделия следуйте указаниям местных норм и планов
переработки.

Условные обозначения транспортировки медицинских устройств
Условные обозначения транспортировки медицинских устройств, указанные ниже, напечатаны на конечных
панелях транспортировочных контейнеров, используемых для транспортировки данного изделия.

Модель BridgePower BPM150S24F06
Входное напряжение переменного тока 100–240 Вольт, 50–60 Гц

Выходное напряжение постоянного тока 24 Vdc, 6,25 A, 150 Вт

Соответствие 
нормам СЕ

Размещать 
контейнер в 
вертикальном 
направлении

Хранить 
в сухом 
месте

Хрупкое Хрупкое, 
хранить 
в сухом 
месте
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Условия

Декларация о соответствии
Директивы Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Совета ЕС о европейских стандартах
Изделие соответствует правилам части 15 FCC, а также директивам Совета ЕС о европейских стандартах
93/42/EEC и 2007/47/EC. Эксплуатация изделия регулируется следующими условиями: (1) это устройство не
вызывает вредные помехи, и (2) устройство должно принимать любые полученные помехи, в том числе
помехи, которые могут привести к нежелательным результатам.

1. Используйте прикрепленные специальные кабели с цветным монитором, чтобы не вызывать помех
при приеме радио и телевизионных сигналов. Использование других кабелей и адаптеров может
вызвать помехи для другого электронного оборудования.

2. Данное оборудование было испытано и считается соответствующим ограничениям согласно
требованиям части 15 директив FCC и CISPR 11. Оборудование создает, использует и может излучать
радиочастотную энергию, поэтому в случае несоответствия инструкциям при его установке и
использовании оно может вызывать вредные помехи для радиосвязи.

Международная электротехническая комиссия (IEC)
Данное оборудование было испытано и считается соответствующим ограничениям для медицинских
устройств согласно требованиям IEC 60601-1-2. Эти ограничения предназначены для обеспечения
разумной степени защиты против вредных помех при стандартной медицинской установке.
Оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, поэтому в случае
несоответствия инструкциям при его установке и использовании оно может вызывать вредные помехи
для других устройств, находящихся поблизости.

Директивы FCC, Совета ЕС о европейских стандартах и IEC
Не существует гарантии того, что помехи не возникнут при определенной установке. Если это изделие
создает помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить путем его (изделия)
включения и выключения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи при помощи одной
или нескольких из следующих мер:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить изделие к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

• Обратиться за помощью к агенту по продаже или квалифицированному специалисту по радио/ТВ.

Вспомогательное оборудование, подключенное к данному изделию, должно быть сертифицировано
согласно соответствующим стандартам IEC (т. е. IEC 60950-1 для оборудования для обработки данных и
IEC 60601-1 для медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации должны соответствовать
стандарту системы (IEC 60601-1-1). Любой, кто подключает дополнительное оборудование к сигналу входа
или сигналу выхода, настраивает медицинскую систему и, следовательно, несет ответственность за
соответствие системы требованиям стандарта IEC 60601-1-1. Лицо, ответственное за подсоединение
устройства к системе, должно убедиться, что крепежное оборудование, используемое с этим продуктом,
соответствует стандарту IEC 60601-1. Если у вас возникли сомнения, обратитесь в отдел технической
службы или к местному представителю.

Правовая информация
Компания NDS может продавать свою продукцию через производителей других медицинских устройств,
дистрибьюторов и торговых посредников, поэтому покупателям этого продукта компании NDS следует
обсудить с организацией, через которую приобретался этот продукт, условия любых применимых
гарантий на этот продукт, если данная организация предоставляет такие гарантии.

Компания NDS не разрешает никому принимать на себя какие-либо иные обязательства, связанные с
продажей и/или использованием ее продукции. Чтобы обеспечить надлежащее использование,
обращение и обслуживание продуктов компании NDS, клиенты должны ознакомиться с литературой по
конкретному продукту, руководству по эксплуатации и/или маркировками, идущими в комплекте с
продуктом или доступными иным образом.
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Клиентам следует учесть, что на производительность продукта среди прочих факторов влияют
конфигурация системы, программное обеспечение, приложения, информация о клиенте и контроль
системы оператором. Несмотря на то что продукты NDS считаются совместимыми со многими системами,
специфическая реализация функциональных возможностей системы может отличаться в зависимости от
клиента. Таким образом, пригодность продукта для достижения определенной цели или для конкретного
применения должна определяться потребителем и не гарантируется компанией NDS.

КОМПАНИЯ NDS ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ И/ИЛИ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА,
ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ И/ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, БЕЗ НАРУШЕНИЯ
ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ КОМПАНИИ NDS. ЭТИ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И / ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБОГО ТИПА, ХАРАКТЕРА И ОБЪЕМОВ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ЯВНЫЕ И/ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЛЮБОГО НОРМАТИВНОГО АКТА, ЗАКОНА, ЛИБО ВОЗНИКШИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАСТРОЙКИ, ОБМЕНА ИЛИ ДРУГОГО
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАСТОЯЩИМ ОДНОЗНАЧНО ИСКЛЮЧЕНЫ И ОТКЛОНЯЮТСЯ.

Компания NDS, ее поставщики и/или дистрибьюторы не несут ответственности, прямой или связанной с
возмещением каких-либо специальных, случайных, побочных, штрафных или косвенных убытков, включая
в том числе инкриминируемый ущерб в связи с задержкой доставки, отсутствием доставки,
неисправностью изделия, особенностями дизайна и производства продукта, невозможностью
использовать такие продукты или услуги, ущербом для будущих сделок (упущенной выгодой) или ущерб,
возникший по какой-либо другой причине, связанный с покупкой, продажей, арендой, прокатом,
установкой или использованием этого изделия NDS, с учетом этих условий или в отношении любого
условия любого соглашения, которое включает в себя эти условия.

НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ НЕКОТОРЫХ
ГАРАНТИЙ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЭТОМУ К НИМ ОГРАНИЧЕНИЯ И/ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ, МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
СУБЪЕКТОМ ЮРИСДИКЦИИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ.

Информация, представленная в данном документе, включая все сведения о конструкции и связанные с
ней материалы, является собственностью компании NDS и/или ее лицензиаров и, в случае необходимости,
они оставляют за собой все права на патенты, авторские права и другие права собственности на этот
документ, включая все права на конструкцию, промышленное воспроизводство, использование и
продажу, за исключением случаев, когда указанные права явно предоставлены другим.

Это руководство пользователя может быть изменено без уведомления. По всем вопросам, связанным с
действующей версией руководства по применению, обращайтесь в компанию NDS.

Стандартное гарантийное и сервисное обслуживание
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ. Компания NDS гарантирует, что настоящее изделие соответствует спецификациям,
предоставляемым компанией NDS, и не имеет дефектов материала и изготовления, определенных в
данных спецификациях. С учетом условий, изложенных ниже, компания NDS обязуется отремонтировать
или заменить любую часть вложенного элемента в течение периода, указанного в таблице ниже:

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ВОЗВРАТ и РЕМОНТ
1. Наше стандартное гарантийное обслуживание представлено опцией «возврат и ремонт». Опция

«возврат и ремонт» подразумевает возврат неисправного элемента в пункт сервисного обслуживания
для ремонта элемента.

2. Отправку неисправного элемента в компанию NDS оплачивает клиент. Отправку отремонтированного
элемента клиенту оплачивает компания NDS.

3. Компания NDS оставляет за собой право на свое усмотрение предоставлять клиенту сопоставимый
восстановленный запасной элемент вместо ремонта неисправного элемента, полученного от клиента.

4. Если компания NDS не может в разумные сроки отремонтировать или заменить неисправный элемент,
она должна возместить стоимость изделия, уплаченную клиентом при его покупке (без учета налогов,
оплаты монтажа и доставки).

Изделие компании NDS Стандартное гарантийное обслуживание
Radiance Ultra 4K/UHD 32" 3 года от даты отгрузки компанией NDS
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ИСКЛЮЧЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
1. Любое изделие с поврежденным, измененным или удаленным серийным номером.

2. Случаи повреждения, износа или неисправности изделия в результате несчастного случая,
неправильного использования, небрежности, воздействия огня, воды, молнии или других природных
явлений, несанкционированной модификации изделия или несоблюдения инструкций, поставляемых
вместе с изделием.

3. Внешние повреждение, в том числе: царапины, трещины, вмятины, отметины, остатки клея и скотча.

4. Любые повреждения продукта, возникшие в ходе отправки и отгрузки.

5. Любое повреждение, вызванное внешними факторами, например колебаниями напряжения или
отключением электропитания.

6. Обычный износ.

7. Оплата за удаление, установку и настройку.

8. Неисправности, возникшие после истечения гарантийного срока.

9. Любое изделие компании NDS, приобретенное через дистрибьютора, торгового посредника или
производителя медицинского устройства, отличного от компании NDS (каждый из перечисленных
продавцов именуется «посредник»), если посредник обеспечивает своим конечным клиентам
непосредственное гарантийное обслуживание подобной продукции.

a. Посредник может предоставить своему конечному клиенту прямую поддержку в рамках гарантии.
Свяжитесь с Отделом обслуживания клиентов компании NDS, чтобы определить, распространяется
ли на приобретенный вами продукт действие этой стандартной ограниченной гарантии, или для
гарантийного обслуживания изделия вам следует связаться с посредником, через которого вы
приобрели данное изделие.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ NDS

1. Свяжитесь с Отделом обслуживания клиентов компании NDS в указанные выше рабочие часы. Будьте
готовы назвать номер модели и серийный номер NDS. Возможно, вам потребуется предоставить
подтверждение законности приобретения в качестве условия для проведения гарантийного
обслуживания.

2. Наш представитель может выполнить поиск и устранение неисправностей и диагностику проблемы по
телефону/электронной почте. Если наш представитель не сможет решить эту проблему по телефону/
электронной почте, мы выдадим разрешение на возврат материалов (Return Material Authorization,
RMA) для нефункционирующего элемента и предоставим инструкции по возврату.

3. После получения возвращенного продукта специалист сервисной службы проведет оценку элемента и
подтвердит описание неисправности, предоставленное заказчиком.

a. Если обнаруженная неисправность попадает под действие гарантии, ремонт, запчасти, рабочая сила
и возврат клиенту будут выполнены/предоставлены бесплатно.

b. Если обнаруженная неисправность не покрывается гарантией, к стоимости деталей, труда и
возврата элемента клиенту будет добавлена стоимость оценки.

c. Если гарантийный срок для данного изделия не истек, но клиент не предоставил описание
проблемы, а специалист по обслуживанию не может обнаружить неисправность (проблема не
найдена — no problem found, NPF), то стоимость оценки будет добавлена к стоимости возврата
элемента клиенту.

Страна Телефон Электронная почта Рабочие часы

США +1 408 754 4210 customercare@ndssi.com 7:00–17:00 ТСВ

Европа +420 530 511 900 customercare-emea@ndssi.com 7:00–17:00 ЦЕВ

China (Китай) +86 10 8559 7856 info@ndssi.com.cn 9:00–17:00 ЦПВ

Japan (Япония) + 81 3 5753 2466 info@ndssi.jp 9:00–17:30 ЯПВ
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Оплата оценок и ремонта, выполняемых вне условий/сроков гарантийного обслуживания, а также
других разновидностей оценки. Оплата ремонта, выполняемого по желанию заказчика вне рамок
гарантийного обслуживания, будет проводиться по текущим расценкам компании NDS для любого
негарантийного ремонта и будет включать оплату соответствующей оценки и стоимость обратной
доставки (если клиент просит, чтобы компания NDS отправила отремонтированное изделие). Компания
NDS также оставляет за собой право, по своему усмотрению, требовать предоплату любого
негарантийного ремонта, оценок NPF, а также предоплату на расходы по обратной доставке изделия
клиенту. На любые начисленные суммы, своевременно не выплаченные клиентом, накладывает комиссия
за обслуживание, равная 1,5 % в месяц или максимальной ставке, разрешенной законом (в зависимости от
того, какая сумма будет меньшей). Если компания NDS предпринимает меры по возврату средств (в том
числе принудительному), клиент оплачивает все расходы, связанные с этими мерами, в том числе расходы
на адвоката. Компания NDS оставляет за собой право приостановить действие гарантии, предоставленной
любому клиенту-неплательщику, до осуществления указанного платежа.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
Эта ограниченная гарантия на продукт является вашим неделимым и исключительным средством
правовой защиты и устанавливает неделимую и исключительную ответственность компании NDS,
вытекающую из описанной здесь стандартной ограниченной гарантии.

Никакие другие гарантии, явные или подразумеваемые, выходящие за пределы данного описания,
включая, в том числе, подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды, пригодности для достижения
конкретной цели или ненарушения прав интеллектуальной собственности, не предоставляются.

Ответственность компании NDS ограничена стоимостью ремонта или замены изделия. Компания NDS не
несет ответственность за:

1. Повреждение другого имущества, связанное с неисправностью данного изделия, убытки, связанные с
неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, потерей прибыли, потерей
возможности для бизнеса, потерей репутации, нарушением деловых отношений или другими
коммерческими потерями, даже если компания была предупреждена о возможности таких убытков.

2. Любые другие убытки, случайные, косвенные, закономерные или иного рода.

3. Любые претензии к клиенту от третьей стороны.

Конечным пользователям следует учесть, что на производительность продукта среди прочих факторов
влияют конфигурация системы, программное обеспечение, приложения, информация о клиенте и
контроль системы оператором. Несмотря на то что продукты NDS считаются совместимыми со многими
системами, специфическая реализация функциональных возможностей системы может отличаться в
зависимости от пользователя изделия. Таким образом, пригодность продукта для достижения
определенной цели или для конкретного применения должна определяться потребителем и не
гарантируется компанией NDS.

Данная гарантия предоставляет вам особые законные права. Вы можете иметь другие права, которые
могут отличаться в зависимости от вашего местонахождения. В некоторых регионах ограничение
подразумеваемых гарантий и/или исключение случайного или косвенного ущерба не допускается,
поэтому вышеуказанные ограничения могут к вам не относиться.
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Клавиатура дисплея
Клавиатура дисплея находится в центре нижней передней поверхности корпуса дисплея и обеспечивает
средства управления для настройки параметров дисплея с помощью меню системы экранной индикации
(On Screen Display, OSD).

Обзор меню OSD
Меню ОSD содержит элементы управления, разделенные на 4 категории: меню Picture (Изображение),
меню Color (Цвет), меню Setup (Настройки) и меню Input (Ввод).

Использование меню при помощи клавиатуры
Кнопка INPUT (ВВОД)

Чтобы напрямую войти в меню Input (Ввод), нажмите кнопку INPUT (����). Варианты входного
сигнала представлены в правой колонке. Меню Input (Ввод) описано на странице стр. 11.

Кнопка MENU (МЕНЮ)
Чтобы открыть меню OSD, нажмите на кнопку MENU (����). Меню Picture (Изображение)
отображается при запуске; подробная информация о текущих основных и второстепенных входных
данных представлена над вкладками меню слева и справа соответственно.

Кнопка SCROLL (ПРОКРУТКА): вертикальное управление курсором
Чтобы войти в меню, нажмите кнопку SCROLL (	
��
�
��). Верхний ряд параметров выбирается
первым касанием кнопки SCROLL (	
��
�
��), каждое следующее касание переносит курсор на одну
строку вниз.
Для выхода из меню используйте кнопку SCROLL (	
��
�
��) для перемещения курсора в нижнюю
строку меню, а затем нажмите один раз кнопку SCROLL (	
��
�
��) , чтобы выделить вкладку меню,
где вы можете использовать кнопки  или  для выбора другой вкладки меню.

Кнопки влево/вправо: горизонтальное управление курсором
Для настройки параметров выберите строку параметров с помощью кнопки SCRO
(	
��
�
��) , а затем нажмите кнопку  или  для выбора или изменения настройки.

Кнопка Color (Цвет)
Чтобы напрямую войти в меню цвета, нажмите кнопку COLOR (���
). Меню Color (Цвет) содержит
параметры Color (Цвет), Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность) и другие параметры,
описанные на странице стр. 9. 

INPUT MENU SCROLL

INPUT

MENU

SCROLL
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